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Resumen: En este trabajo, se presenta un me´todo de Àltrado adaptativo para la eliminacio´n de las
componentes involuntarias de las fuerzas de interaccio´n entre el usuario y el andador por el apoyo de
sus miembros superiores. Este proceso se basa en la atenuacio´n selectiva de componentes relacionadas
con las oscilaciones del tronco del sujeto durante la marcha. Para ello, se hace la estimacio´n de la
cadencia de marcha en tiempo real procesando las sen˜ales de distancia obtenidas por un subsistema
ultraso´nico mediante el algoritmo Weighted-Frequency Fourier Linear Combiner (WFLC). Este
subsistema suministra la distancia entre los pies del usuario y el andador en tiempo real. La cadencia
a su vez es usada para el ajuste de un Àltro notch adaptativo construido a partir del algoritmo Fourier
Linear Combiner (FLC) que realiza el Àltrado en tiempo real de las sen˜ales obtenidas del subsistema de
medicio´n de fuerzas de apoyo de antebrazos. El me´todo propuesto ofrece una cancelacio´n robusta y en
tiempo real de cerca del 80% de la amplitud de las componentes indeseadas de frecuencia. La salida del
algoritmo de Àltrado propuesto permite as×´ evidenciar componentes de fuerzas de bajo nivel pero muy
importantes ya que esta´n generadas por acciones intencionales y naturales asociadas a las intenciones
de guiado del andador. Estas componentes sera´n utilizadas en el control de los motores del andador
basa´ndose en una arquitectura de control cla´sico que sera´ desarrollada posteriormente. Copyright c©
2011 CEA.
Palabras Clave: Robo´tica de rehabilitacio´n, interfaz hombre-ma´quina, Àltrado adaptativo, deteccio´n de
intenciones, marcha humana.
1. INTRODUCCIO´N
Los andadores son dispositivos de ayuda a la movilidad es-
peciÀcados para mejorar la marcha patolo´gica, aportando el
aumento de la base de apoyo,mejorando el equilibrio del sujeto,
disminuyendo adema´s la carga sobre los miembros inferiores a
trave´s del apoyo de los miembros superiores sobre la estructura
del dispositivo. De manera complementaria, estos elementos
presentan un importante papel en el proceso de rehabilitacio´n,
dado que utilizan las capacidades residuales de los usuarios
para la locomocio´n. En este contexto, los distintos tipos de
andadores son prescritos a los usuarios dependiendo del tipo
de afectacio´n o patolog×´a.
Estos dispositivos esta´n recomendados en su versio´n de cuatro
patas en los casos de problemas severos de mantenimiento del
equilibrio, de la estabilidad y en los casos de necesidad de re-
ducir la carga sobre los miembros inferiores, (Joyce and Kirby,
1991). Sin embargo, estos sistemas requieren buena coordina-
cio´n y tono muscular en miembros superiores para levantar y
posicionar el andador con el Àn de poder avanzar, (van Hook et
al., 2003). Otro punto negativo importante es que las pautas de
marcha que se generan en el usuario se ven afectadas especial-
mente en los giros, reduciendo considerablemente la velocidad
y la cadencia de marcha.
Por otro lado, los andadores de dos o cuatro ruedas, estos
u´ltimos tambie´n conocidos como rollators, ofrecen pautas ma´s
naturales de marcha si bien presentan problemas de control.
Efectivamente, si un usuario descarga una fraccio´n elevada de
su peso sobre la estructura del andador, e´ste puede moverse
de forma no controlada, pudiendo provocar en una ca×´da. De
esta forma, se recomienda el uso de los rollators para pacientes
que requieren poco soporte parcial de peso, como en el caso de
individuos que sufren de estados moderados de la enfermedad
de Parkinson y ataxia, (van Hook et al., 2003).
En los u´ltimos 20 an˜os, los avances tecnolo´gicos han permitido
la incorporacio´n de sensores y actuadores en los elementos de
apoyo personal. En el caso de los andadores, la integracio´n de
estas tecnolog×´as dio lugar a los dispositivos conocidos como
andadores inteligentes, robo´ticos o avanzados (Smart Walkers).
En general, estos dispositivos consisten en andadores de cua-
tro ruedas con traccio´n motorizada y control en el frenado,
ofreciendo la estabilidad de los andadores de cuatro patas y
manteniendo la naturalidad en las pautas de marcha de los
usuarios. Del mismo modo, ciertos sensores han sido utilizados
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para detectar condiciones del entorno y acciones del usuario
con el Àn de aumentar la seguridad de este y discriminar las
intenciones de conduccio´n con el Àn de comandar el dispositivo
de forma eÀciente. Algunos de los andadores avanzados ma´s
signiÀcativos en la literatura se encuentran en (MacNamara
and Lacey, 2000; Rodriguez-Losada et al., 2005; Wasson et
al., 2001; Alwan et al., 2007; Chugo et al., 2007; Hans et al.,
2002). En (Frizera et al., 2008), los autores han presentado una
revisio´n y clasiÀcacio´n funcional de estos dispositivos y han in-
troducido el concepto del Proyecto Simbiosis. En este proyecto
de investigacio´n se ha desarrollado un andador avanzado con el
Àn de mejorar la estabilidad general en la marcha asistida. En
este sentido, una serie de sensores son utilizados para caracte-
rizar la marcha asistida y discriminar las intenciones de guiado
propias del usuario. Se presentan dos subsistemas sensoriales:
(i) un sistema tridimensional de medicio´n de fuerzas de inter-
accio´n en el grupo superior (miembros superiores y tronco) y
(ii) un sistema ultraso´nico para captar las evoluciones relativas
entre los pies del usuario y el andadores. Hasta el presente, se
ha trabajado en la implementacio´n de los sistemas de medida
y en el procesamiento de sus sen˜ales para la caracterizacio´n
completa del proceso de marcha sin incorporar los motores. A
partir de estos trabajos, actualmente se ha abordado el disen˜o de
una unidad electro´nica y las estrategias asociadas para realizar
el control del desplazamiento del andador motorizado.
En los experimentos del subsistema de medicio´n de fuerzas de
apoyo del grupo superior sobre el andador, que se presenta en la
seccio´n 2 (Fig. 1), se han detectado, adema´s de una componente
relacionada con las vibraciones de la estructura del andador, dos
componentes principales en los ejes de las sen˜ales de fuerzas.
Por un lado, se ha observado una primera componente oscila-
toria relacionada con el movimiento lateral del tronco (y del
centro de gravedad) del sujeto. Al estar apoyado sobre la es-
tructura del andador, los movimientos del tronco del usuario se
maniÀestan segu´n un el patro´n oscilatorio. Dada la periodicidad
de la marcha humana, los movimiento del tronco y del centro
de gravedad del sujeto mantienen una relacio´n directa con la ca-
dencia de marcha, (Winter, 1987). Los autores han presentado
en (Frizera et al., 2007) un estudio cualitativo relacionando las
fuerzas de los apoyos de antebrazo con ciertos eventos del ciclo
de marcha. Estas pautas oscilatorias son observadas, sobretodo,
en las componentes verticales (Fz) de los sensores de fuerza
debido al soporte parcial del peso del usuario, aumentado por
la disposicio´n de plataformas de apoyo de antebrazos,
La otra componente detectada corresponde a otros eventos,
de tipo transitorio, resultado de la aplicacio´n de esfuerzos
voluntarios por parte del usuario con el Àn de conducir el
dispositivo estando estos relacionados con las intenciones de
marcha. Estas componentes no son fa´cilmente identiÀcables
debido a la presencia de la componente oscilatoria y de las
vibraciones anteriormente descritas. En este trabajo, se propone
un metodolog×´a de Àltrado para la separacio´n de las distintas
componentes de las sen˜ales de fuerza con el Àn de evidenciar
las componentes de relativas a las intenciones de guiado del
dispositivo.
Este trabajo se organiza de la siguiente manera. Inicialmente,
se realiza una breve introduccio´n del dispositivo desarrollado y
de los subsistemas de medicio´n empleados. En la seccio´n 3, se
presenta la estrategia de Àltrado adaptativo para la extraccio´n
de las componentes de fuerza relacionadas con las intenciones
de guiado del andador. En la misma seccio´n se encuentra el
protocolo experimental empleado para la validacio´n del me´todo
propuesto. A continuacio´n, en la seccio´n 4 se ofrece el ana´lisis
de los resultados y su correspondiente discusio´n. Finalmente, la
seccio´n 5 contiene las conclusiones y los trabajos futuros.
2. LOS APOYOS DE ANTEBRAZOS COMO ELEMENTOS
PASIVOS DE SOPORTE Y ACTIVOS DE GUIADO
2.1 ModiÀcaciones pasivas para el aumento de la estabilidad
de marcha
El dispositivo desarrollado esta´ basado en un andador conven-
cional adaptado para ofrecer un mayor soporte f×´sico al usuario.
Ese soporte es importante especialmente para personasmayores
o con ciertos grados de discapacidad que experimentan inesta-
bilidad en el caminar o en el mantenimiento de la posicio´n de
bipedestacio´n.
Los andadores en general ofrecen ma´s puntos de contacto con
el suelo que la marcha libre o no asistida. Al utilizar un andador,
adema´s de la pierna en fase de apoyo, las ruedas del dispositivo
siempre se encuentran en contacto con el suelo ampliando
adema´s, de forma considerable, la base de sustentacio´n.
Igualmente se han considerado algunas mejoras que pueden ser
establecidas sobre los andadores convencionales y avanzados
que emplean tradicionalmente apoyo de manos. En el andador
Simbiosis, se ha conseguido un mayor grado de apoyo rempla-
zando los manillares convencionales del andador por platafor-
mas de apoyo de antebrazos proporcionando ma´s superÀcie de
contacto con el dispositivo y una menor distancia de soporte
del tronco, con mayor altura, consiguiendo, con todo ello, un
mejor acoplo meca´nico entre el usuario y el andador. Se trata
de mejorar la estabilidad general del sujeto, especialmente de
su tronco. El apoyo de antebrazos de este andador, frente al
de manos de otros andadores, permite una descarga importante
del peso. Se consigue adema´s una mayor estabilidad debido a la
menor distancia de los apoyos al tronco y una mayor estabilidad
biomeca´nica que presenta la articulacio´n del codo frente a la
mun˜eca que es ma´s distal y tiene un mayo nu´mero de grados de
libertad.
2.2 DeÀnicio´n de variables de intere´s y de captacio´n
Una vez modiÀcada la estructura del andador, se ha realizado
la incorporacio´n de los subsistemas sensoriales. El primero de
ellos, el subsistema de medicio´n de fuerzas en el grupo superior
tiene como Ànalidad suministrar informacio´n para la caracteri-
zacio´n de la interaccio´n hombre-ma´quina en la marcha asistida.
En otras palabras, de las fuerzas de interaccio´n entre el usuario
y el andador se pretende inferir gestos o posturas adoptados por
el sujeto que reÁejen las intenciones de conduccio´n del dispo-
sitivo. En cada apoyo de antebrazo se ha instalado sensores de
fuerza triaxiales (ce´lulas de carga), segu´n se indica en la Fig. 1.
Cada unidad tridimensional de medida de fuerzas esta´ constitui-
da de un sensor de fuerza biaxial (modelo MBA400-200Lb del
fabricante Futek) para medir las componentes de fuerza en el
plano paralelo al del suelo (ejes x, y) y un sensor de fuerza unia-
xial (modelo TPP-3/75 del fabricante Transdutec) que ofrece la
medida de la fuerza de apoyo (eje z). Ambos sensores utilizados
esta´n basados en galgas extensome´tricas para la medicio´n de
fuerza y se han instalado junto a su electro´nica de ampliÀcacio´n
y excitacio´n as×´ como para realizar el preacondicionamiento
analo´gico de las sen˜ales y la compensacio´n de temperatura.
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Figura 1. Andador desarrollado. Detalle de los sensores de
fuerza instalados.
El segundo subsistema de medicio´n (ver Fig. 2) ha sido incor-
porado para obtener la evolucio´n relativa de los pies durante la
marcha a trave´s de la medida de distancia de estos al andador
utilizando trasductores ultraso´nicos, (Frizera et al., 2009a). En
este trabajo anterior, se ha validado la precisio´n del sistema y se
ha obtenido un modelo matema´tico que relaciona la forma de
onda t×´pica de esta distancia con para´metros espacio-temporales
de marcha humana, como el tiempo de oscilacio´n de la pierna y
la longitud de zancada. En este trabajo, como se presentara´ a
continuacio´n, se utilizara´ la evolucio´n temporal de los pies
como variable auxiliar en el Àltrado adaptativo de las sen˜ales de
fuerza, mejorando la separacio´n de las componentes de fuerza
relacionadas con las intenciones de guiado del andador de otras
componentes que aparecen regularmente.
En cuanto a las caracter×´sticas te´cnicas del sistema ultraso´nico
de medicio´n, se han utilizado transductores piezoele´ctricos
resonantes a 40kHz con a una electro´nica ad hoc desarrollada
en el Grupo de Bioingenier×´a del CSIC. Esta electro´nica tiene
como Ànalidad la generacio´n digital y ampliÀcacio´n de los
pulsos de excitacio´n del emisor y la recepcio´n, el tratamiento,
la conversio´n analo´gico/digital (A/D) y el ca´lculo del tiempo de
vuelo de las sen˜ales recibidas por los receptores instalados en
los miembros inferiores del usuario. Todo ello esta´ construido
en torno al microcontrolador dsPIC30F4011 deMicrochip.
Ambos subsistemas sensoriales esta´n integrados en una arqui-
tectura de tiempo real basada enMatlab Real-Time xPC Target
que gestiona la adquisicio´n de las sen˜ales en tiempo real con
una frecuencia de muestreo de 1KHz. Se hace la lectura de
los datos del subsistema de medicio´n de fuerzas mediante una
tarjeta de adquisicio´n y del subsistema ultraso´nico mediante un
puerto serie de comunicacio´n. El sistema funciona de modo
auto´nomo, pero para el estudio realizado en este trabajo, las
sen˜ales han sido almacenadas a trave´s de un enlace de red con
el ordenador porta´til utilizado para la programacio´n del sistema
(host), tambie´n instalado en el andador. La Fig. 3 ilustra la
arquitectura de medida implementada.
2.3 Preprocesamiento de las fuerzas de interaccio´n
Todas las sen˜ales de los sensores de fuerza utilizadas en las
distintas secciones de este trabajo han sido preprocesadas con
la Ànalidad de eliminar las componentes de frecuencias ma´s
elevadas debido a interferencias electromagne´ticas y a vibra-
ciones meca´nicas introducidas por irregularidades del terreno,
Pie
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Figura 2. Detalle del subsistema ultraso´nico para la medicio´n
de la evolucio´n de los pies.
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Figura 3. Arquitectura electro´nica implementada y utilizada en
este trabajo.
de las ruedas del andador y de oscilaciones del la estructura del
andador.
En este contexto, los Àltros recursivos cla´sicos tienen fase no
lineal, lo que puede ser un inconveniente en el procesamiento
en tiempo real de las sen˜ales. Esa situacio´n no es deseada
en casos como el presentado en este trabajo, en los cuales
un retraso muy elevando en la sen˜al de salida podr×´a originar
un problema pra´ctico importante en la respuesta del sistema
de marcha asistida. El retraso generado por el Àltrado de las
sen˜ales se suma a los retrasos introducidos por los sistemas de
control utilizados para la determinacio´n de los comandos que
debera´n ser ejecutados por el sistema motor.
Si, por un lado, debido a la problema´tica presentada, convie-
ne buscar te´cnicas de Àltrado ma´s eÀcientes, por otro, consi-
derando que el dispositivo desarrollado lleva una electro´nica
embarcada, se debe dar importancia al coste computacional de
estas te´cnicas. De esta manera se han estudiado e implementado
Àltros g-h para la eliminacio´n de estas componentes indeseadas
de forma eÀciente y sin introducir retardos importantes en las
sen˜ales medidas.
Los Àltros g-h son Àltros recursivos muy simples, basados
en estimadores de segundo orden que estiman la posicio´n y
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velocidad de un objeto utilizando un modelo dina´mico en el
cual la referencia a seguir se mueve a velocidad constante.
Aunque el modelo dina´mico suponga un sistema de velocidad
constante, puede suceder que la referencia no se mueva as×´.
Sin embargo, como los movimientos humanos son lentos y las
aceleraciones muy pequen˜as (Mann et al., 1989) al utilizar una
tasa de muestreo elevada, la asuncio´n de velocidad constante se
considera razonable.
De esta manera se presentan las ecuaciones g-h de actuali-
zacio´n o Àltrado, (1) (2), que ofrecen la actualizacio´n de la
posicio´n y velocidad de un objeto.
xˆk|k = xˆk|k−1 + gk(yk − xˆk|k−1) (1)
ˆ˙xk|k = ˆ˙xk|k−1 + hk(
yk − xˆk|k−1
T
) (2)
Donde, xˆi|j y ˆ˙xi|j son las estimaciones de la posicio´n y ve-
locidad en el instante i utilizando la medicio´n realizada en el
instante j. Los para´metros gk y hk son los para´metros con
los cuales se asigna un mayor o menor peso a la medida, yk.
En general estos para´metros dependen del tiempo de muestreo.
Finalmente, T simboliza el periodo de estimacio´n, que en este
caso es igual al tiempo de muestreo.
Por lo general no interesa conocer los valores de xˆk|k y si
xˆk+1|k . De esta manera se presentan las ecuaciones g-h de
predicio´n, en las cuales se asume un movimiento de velocidad
constante (ecuaciones (3) (4) ).
ˆ˙xk+1|k = ˆ˙xk|k (3)
xˆk+1|k = xˆk|k + T ˆ˙xk+1|k (4)
Combinando las cuatro ecuaciones anteriores, se obtienen las
ecuaciones g-h de predicio´n y Àltrado.
ˆ˙xk+1|k = ˆ˙xk|k−1 +
hk
T
(yk − xˆk|k−1) (5)
xˆk+1|k = xˆk|k−1 + T ˆ˙xk+1|k + gk(yk − xˆk|k−1) (6)
Como se puede observar de las ecuaciones 5 y 6, el me´todo
de Àltrado empleado es de simple implementacio´n siendo bas-
tante razonable su empleo en aplicaciones embarcadas como
la disen˜ada en este trabajo. El ajuste de los Àltros depende
apenas de la seleccio´n de los para´metros gk e hk que pueden
ser constantes, o pueden variar a lo largo del tiempo, como en
el caso del Filtro de Kalman, (Kalman, 1960).
En este trabajo se utilizara´n los Àltros g-h con coeÀcientes
constantes (i.e., gk = g y hk = h) manteniendo el criterio
del bajo coste computacional de los algoritmos de Àltrado. De
esta manera, el problema del ajuste adecuado del Àltro g-h se
limita a la seleccio´n de los para´metros g y h.
En la literatura hay varias me´tricas para la eleccio´n de los
para´metros de Àltros g-h. Entre las distintas me´tricas de ajuste,
en un trabajo anterior se ha obtenido que el Filtro de Benedict-
Bordner (BBF) ha presentado la mejor relacio´n entre el error
de estimacio´n y el retraso asociado al Àltrado, (Frizera et al.,
2010a).
El BBF esta´ concebido para minimizar el error transitorio de
prediccio´n para una variacio´n de velocidad de tipo escalo´n en
la referencia que se esta´ siguiendo, (Benedict and Bordner,
1962). El error de estimacio´n transitorio es deÀnido como
el error producido en la estimacio´n del Àltro cuando hay un
cambio brusco en la velocidad de la referencia. Considerando
la minimizacio´n presentada por los autores en (Benedict and
Bordner, 1962), la seleccio´n o´ptima del para´metro h es dada
por la ecuacio´n (7)
h =
g2
2− g (7)
As×´, el ajuste del Àltro g-h se limita a la seleccio´n del para´metro
g. Cabe resaltar que, segu´n las ecuaciones de los Àltros g-h
presentadas anteriormente, el para´metro T tambie´n inÁuye en
la eÀciencia del Àltro. En este caso, como se ha optado por una
frecuencia de muestreo de 1KHz para todos los subsistemas
integrados en el andador, se ha dejado Àjo este para´metro en
T = 1ms.
En un estudio anterior, se ha obtenido que g = 2,469 · 10−2
ofrece un error cinema´tico de seguimiento, (Frizera et al.,
2009b), medio de (2,035±0,358)·10−2kgf y un retraso medio
de (18,97 ± 3,7)ms, valores aceptables para aplicaciones de
este tipo. La Fig. 4 ilustra una sen˜al Àltrada con el algoritmo de
Benedict-Bordner.
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Figura 4. Sen˜al Àltrada con el Àltro de Benedict-Bordner.
2.4 Consideraciones iniciales sobre las fuerzas de interaccio´n
La Fig. 5 presenta una sen˜al t×´pica de un ejercicio, obtenida en
el eje Y de uno de los sensores de fuerza. Se ha demostrado
emp×´ricamente, (Frizera et al., 2007), que las componentes Y
de los sensores de fuerza son las que ma´s relacionadas esta´n
con las intenciones de guiado generadas por el usuario. La sen˜al
presentada en la Fig. 5 esta´ dividida en cinco areas (I a V). Los
intervalos I y V corresponden a los instantes en los cuales el
usuario no esta´ apoyado sobre el andador en los instantes inicial
y Ànal de los experimentos, respectivamente. Las zonas II y IV
se corresponden con los instantes en el cual el usuario se apoya
sobre el andador pero no esta´ caminando. La zona III indica el
intervalo en el cual el usuario camina con el andador en linea
recta, realiza un giro y sigue caminando en linea recta por unos
metros ma´s. Aunque no se aprecia de forma signiÀcativa en la
sen˜al no procesada, el usuario realiza un giro con el andador en
torno al vige´simo segundo en el intervalo III de la Fig. 5.
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Figura 5. Fuerza t×´pica obtenida en el eje Y de un sensor de
fuerza.
En la zona III se puede observar claramente un patro´n oscilato-
rio en las sen˜ales de fuerza. Estas oscilaciones ocurren debido al
movimiento lateral del centro de gravedad del usuario durante
la marcha. Al estar apoyado sobre el andador, estas oscilaciones
se convierten en fuerzas de soporte oscilatorias sobre los apoyos
de antebrazo generando los patrones observados. D. Winter
presenta en (Winter, 1987) los patrones cinema´ticos t×´picos de
la marcha humana. En su trabajo, se puede constatar que debido
a la periodicidad del ciclo de marcha, la evolucio´n del centro
de gravedad durante la marcha esta´ fuertemente correlacionado
con la cadencia de marcha.
En las mismas sen˜ales de fuerza esta´n presentes ciertas compo-
nentes de tipo transitorio que indican las intenciones de guiado.
Sin embargo, la presencia de la componente oscilatoria no per-
mite la distincio´n de esta componente. As×´, para obtener esta
componente relacionada con los comandos de guiado aplica-
dos por el usuario, se propone la cancelacio´n adaptativa de la
componente oscilatoria relacionada con la cadencia de marcha.
Para ello, se debe Àltrar de manera selectiva esta componente
afectando con menor intensidad las componentes de frecuencia
pro´ximas a la cadencia. Para realizar este Àltrado selectivo, se
presenta, a continuacio´n (i) una metodolog×´a para la estimacio´n
de la cadencia de marcha y, a partir de ella, (ii) un me´todo para
estimar y cancelar en tiempo real la componente oscilatoria de
las sen˜ales de fuerza.
3. METODOLOGI´A
3.1 Estimacio´n continua de la cadencia de marcha
En trabajos anteriores, (Frizera et al., 2010b; Abellanas et al.,
2010) los autores han propuesto unme´todo de estimacio´n conti-
nua de cadencia utilizando las componentes verticales de fuerza
de interaccio´n, en las cuales el patro´n oscilatorio descrito an-
teriormente esta´ aun ma´s evidenciado. La estimacio´n continua
de la cadencia consiste en la determinacio´n de la frecuencia
principal de la componente oscilatoria de las fuerzas de apo-
yo. Aunque en estos trabajos se haya obtenido la cadencia de
marcha a partir de las fuerzas de reaccio´n en los apoyos de
antebrazo, en condiciones no ideales, los esfuerzos sobre las
plataformas de apoyo de antebrazos pueden no ser tan bien
deÀnidos como se ha observado en la Fig. 5. Adema´s, en estos
trabajos la calidad del ajuste de la estimacio´n de cadencia re-
quiere la personalizacio´n de los coeÀcientes de estimacio´n. De
esta manera, buscando soluciones ma´s robustas, se propone la
utilizacio´n de las sen˜ales obtenidas de los sensores ultraso´nicos
que ofrecen una medida directa de la evolucio´n de los pies y,
por lo tanto, una medida ma´s Àable de la cadencia.
Considerando la morfolog×´a t×´pica de las sen˜ales ultraso´nicas
(ver Fig. 6), la te´cnica desarrollada consiste en la obtencio´n de
la cadencia de marcha a trave´s de la estimacio´n continua de
la frecuencia principal de la componente oscilatoria. En este
trabajo, se utiliza el algoritmo WFLC como el me´todo para
la estimacio´n continua de esta frecuencia principal. El WFLC
es un algoritmo adaptativo que es capaz de ajustarse a una
entrada perio´dica utilizando un modelo sinusoidal, estimando
su amplitud, frecuencia y fase. La te´cnica se basa en IEEE-
STD-1057, un esta´ndar para el ajuste de ondas sinusoidal en
observaciones discretas en el tiempo.
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Figura 6. Sen˜al t×´pica de la evolucio´n relativa de la distancia
pie-andador obtenida con el sistema ultraso´nico de medi-
cio´n.
Riviere extendio´ en (Riviere, 1995) las caracter×´sticas del Àltro
FLC, un Àltro tipo notch adaptativo originalmente propuesto
para la cancelacio´n de ruido (Widrow and Stearns, 1985), de
manera que e´ste pudiera adaptarse tambie´n a los cambios de
frecuencia del movimiento. La adaptacio´n de los para´metros
del modelo, en este caso los coeÀcientes de Fourier, se realiza
a trave´s de la utilizacio´n de un algoritmo recursivo de m×´nimos
cuadrados (Least-Mean-Square, LMS). El algoritmo ofrece, en-
tre otras ventajas, una salida de fase cero y bajo coste compu-
tacional, posibilitando su implementacio´n en tiempo real.
Como el algoritmo esta´ disen˜ado para adaptarse a la frecuencia
dominante de una sen˜al, (Riviere, 1995), es importante realizar
un Àltrado previo que a×´sle la banda de frecuencia en la cual la
cadencia de marcha se encuentra. De esta manera, se ha utiliza-
do el Àltro Butterworth paso-banda (0,5-2Hz) de orden cuatro.
Como el nu´mero de pasos dados en una unidad de tiempo por
cada pierna siempre son iguales (la mitad de la cadencia de
marcha), para aumentar la robustez en la estimacio´n, se obtiene
individualmente la cadencia de cada pierna y se suman para
obtener la cadencia de marcha (Fig. 7). De esta manera, si se
obtiene una medida erro´nea en cualquiera de los sensores, la
salida Ànal de frecuencia (o cadencia) sera´ afectada de forma
menos signiÀcativa.
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Figura 7. Diagrama de bloques utilizado para la estimacio´n de
cadencia en la marcha asistida.
La recursividad del WFLCminimiza el error εk entre la entrada
sk y la sen˜al del modelo armo´nico, ecuacio´n (8). Se asume que
la sen˜al de la evolucio´n de los pies medida por los sensores pue-
de ser modelada matema´ticamente como una sen˜al sinusoidal
pura de frecuencia ω0k conM armo´nicos, (Riviere and Khosla,
1997).
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εk = sk −
M∑
r=1
[wrk sin (rω0kk) + wrk+M cos (rω0kk)] (8)
En la implementacio´n del WFLC, se utiliza un algoritmo de
m×´nimos cuadrados para adaptar recursivamente el valor de
ω0k , proporcionando una estimacio´n instanta´nea de la frecuen-
cia:
ω0k+1 = ω0k − 2μεk
∂εk
∂ω0k
(9)
∂εk
∂ω0k
=
− k
M∑
k=1
[
wrk cos
(
r
k∑
t=1
ω0t
)
− wrk+M sin
(
r
k∑
t=1
ω0t
)]
(10)
El algoritmo WFLC es formulado de la siguiente manera: la
ecuacio´n (11) representa una sen˜al sinusoidal de frecuencia
fundamental, ω0t . El error utilizado para realizar la adaptacio´n
esta´ descrito en la ecuacio´n (12). Los pesos de frecuencia y
amplitud actualizados segu´n el algoritmo LMS ,(Widrow and
Stearns, 1985), esta´n enunciados en las ecuaciones (13) y (14)
respectivamente.
xrk =
⎧⎪⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎪⎩
sin
(
r
k∑
t=1
ω0t
)
, 1 ≤ r ≤ M
cos
(
r
k∑
t=1
ω0t
)
, M + 1 ≤ r ≤ 2M
(11)
εk = sk −WTkXk − μb (12)
ω0k+1 = ω0k + 2μ0εk
M∑
r=1
r (wrkxM+rk − wM+rkxrk) (13)
Wk+1 =Wk + 2μ1εkXk (14)
De esta manera, el algoritmo propuesto tiene cinco para´metros
para ser ajustados: el numero de armo´nicos del modelo, M ,
la frecuencia instanta´nea de inicializacio´n, ω0,0, los pesos de
actualizacio´n de amplitud y frecuencia, μ0 y μ1, y el peso de
sesgo, μb, para compensar derivas de baja frecuencia, (Riviere,
1995).
De los cinco para´metros, se obtienen tres de forma directa:
M fue Àjado en 1, ya que solamente se quiere obtener la
frecuencia fundamental,
ω0,0 fue Àjado a 0,5Hz, la frecuencia de corte inferior del
Àltro paso-banda utilizado,
μb fue Àjado en cero, ya que no se obtiene ningu´n tipo de
deriva en la sen˜al ultraso´nica.
Como en otros trabajos encontrados en la literatura (Rocon et
al., 2008), los pesos de actualizacio´n de amplitud y frecuencia
(μ0 y μ1) fueran ajustados de forma emp×´rica de manera que se
obtenga una salida de frecuencia estable en tiempo de conver-
gencia aceptable. En este trabajo, se ha utilizado μ0 = 3,0·10−5
y μ1 = 1,0·10−3. En los experimentos realizados, no ha surgido
la necesidad de personalizar los coeÀcientes para cada usuario,
lo que ha ofrecido una gran ventaja frente a la metodolog×´a
presentada en (Frizera et al., 2010b).
La Fig. 8 presenta un ejemplo de la estimacio´n continua de la
cadencia obtenida con el algoritmo WFLC.
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Figura 8. Ejemplo de estimacio´n de cadencia obtenido de los
experimentos realizados. El s×´mbolo ‘*’ indica la cadencia
obtenida de forma discreta con un sistema externo y la
linea continua indica la cadencia estimada mediante el
algoritmo WFLC
3.2 Filtrado adaptativo para la extraccio´n de las intenciones
de guiado
Para la extraccio´n de las intenciones de guiado del sujeto, se ha
estudiado una conÀguracio´n de Àltrado presentada inicialmen-
te en (Riviere and Thakor, 1996), que combina el algoritmo
WFLC con el FLC. El FLC es un algoritmo adaptativo que
utiliza un modelo dina´mico de Fourier para estimar sen˜ales
cuasi-perio´dicas con una frecuencia conocida. De esta manera,
la etapa WFLC pasa la estimacio´n de frecuencia (cadencia) al
algoritmo FLC y este se encarga de estimar la componente en
esta misma frecuencia (y sus armo´nicos) de la sen˜al de entrada.
La Fig. 9 presenta de esta manera el diagrama Ànal de Àltrado
para la obtencio´n de las componentes de fuerza relacionados
con los comandos de guiado del andador en la marcha asistida.
FY d y FY i son las componentes en los ejes Y de los sensores
derecho e izquierdo, respectivamente. La etapa de estimacio´n
de cadencia, mediante el algoritmo WFLC presentado anterior-
mente, suministra la entrada de frecuencia (f ) a los bloques
FLC que se encargan de la estimacio´n de las componentes
debidas a la oscilaciones del tronco del sujeto en los ejes Y de
cada sensor (Fcad d y Fcad i). Estas sen˜ales son restadas de las
fuerzas medidas resultando en las sen˜ales FY d filt y FY i filt
Adema´s, se ha introducido en el esquema Ànal de Àltrado pre-
sentado en la Fig. 9 el bloque selector de Àltrado, f(A1, A2).
Este bloque utiliza como entrada los coeÀcientes de amplitud
obtenidos como salida del algoritmo WFLC. Estos coeÀcientes
indican la presencia o no de la sen˜al de frecuencia, en ausencia
de pasos, la salida del algoritmo WFLC puede constar de una
frecuencia no nula y una amplitud nula. La introduccio´n de este
bloque de seleccio´n de Àltros ofrece la ventaja de so´lo activar
la salida del FLC en los instantes en los cuales el usuario real-
mente esta´ caminando. Para ello se hace el ca´lculo del mo´dulo
de las componentes seno y coseno y mediante un umbral se
determina si el sujeto esta´ o no en marcha y consecuentemente
si se activa o no el Àltro. Sin embargo, el algoritmo FLC se
mantiene siempre activo para evitar un aumento del tiempo de
convergencia del algoritmo en cada arranque.
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Figura 9. Esquema actualizado del doble Àltrado utilizado para
la extraccio´n de las componentes de las sen˜ales de fuerza
relacionadas con las intenciones de guiado.
Como se observa, una ventaja de este me´todo es que se pueden
utilizar sen˜ales distintas para la entrada de la etapa de estima-
cio´n de cadencia y para el Àltrado FLC. As×´, se pueden selec-
cionar las componentes en las cuales las sen˜ales debido a la
cadencia sean ma´s evidentes mejorando el Àltrado adaptativo de
las sen˜ales de fuerza y permitiendo la fusio´n de la informacio´n
obtenida de los distintos subsistemas. Como se ha destacado
anteriormente, para mejorar la estabilidad de estimacio´n de ca-
dencia, el algoritmo WFLC opera sobre una entrada preproce-
sada con un Àltro pasa-banda. Como se trabaja con una elevada
frecuencia de muestreo (1KHz), suponiendo que la cadencia
de marcha no sufre modiÀcaciones ra´pidas en el tiempo, este
preÀltrado no ofrece problemas de retraso signiÀcativos en la
sen˜al. Una vez que se obtiene una estimacio´n robusta de la
cadencia, el algortimo FLC actu´a directamente sobre las sen˜ales
no procesadas, lo que permite la estimacio´n de las componentes
relacionadas con la marcha sin retraso.
El FLC es un algoritmo adaptativo que, utilizando un modelo
dina´mico de Fourier, es capaz de estimar la amplitud de sen˜ales
casi perio´dicas. En este caso, a diferencia delWFLC presentado
anteriormente, la frecuencia de la sen˜al que se quiera estimar
debe ser conocida y el algoritmo FLC adapta la amplitud y la
fase de la sen˜al a esta frecuencia. El modelo de Fourier con M
armo´nicos utilizado esta´ presentado en la ecuacio´n (15).
s =
M∑
r=1
[wrsin(rω0k) + wM+1cos(rω0k)] (15)
El algoritmo FLC opera estimando de forma adaptativa los
coeÀcientes de la serie de Fourier (Wk) segu´n el algoritmo
recursivo LMS. Como se puede ver en la Àgura 10, el algoritmo
tiene dos tipos de entradas. Por un lado, se encuentran las
sen˜ales de referencia (Xk), un conjunto de M armo´nicos de
senos y cosenos a la frecuencia f0 = ω02π . Por otro, la sen˜al
εk, resultado de la resta entre las sen˜ales yk y sˆk. La primera
sen˜al, yk, es normalmente la sen˜al medida en un proceso y
esta´ compuesta por una componente oscilatoria, sk, la cual se
desea estimar con el algoritmo FLC y la componente vk, en este
caso, la sen˜al de entrada libre de la componente oscilatoria (sk).
yk  = sk + vk
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Figura 10. El algoritmo FLC. Este algoritmo adaptativo compo-
ne una serie dina´mica de Fourier truncada para modelar la
sen˜al de entrada, conocie´ndose la frecuencia de esta sen˜al.
Como se muestra en la Fig. 10, el algoritmo LMS se encarga de
la adaptacio´n de los para´metros del modelo, o sea, del ajuste del
vector de los coeÀcientesWk de la serie de Fourier. Finalmente,
el algoritmo FLC queda deÀnido de la siguiente forma:
xrk =
{
sin (rω0k) , 1 ≤ r ≤ M
cos ((r −M)ω0k) , M + 1 ≤ r ≤ 2M (16)
εk = yk −WTkXk (17)
Wk+1 =Wk + 2μεkXk (18)
DondeWk = [W1k...W2Mk], conW0 = [0..,0], es el vector
adaptativo de los coeÀcientes de Fourier, yk es la sen˜al de
entrada, M es el nu´mero de armo´nicos del modelo utilizado y
μ es el para´metro de ajuste de los coeÀcientes a ser estimados.
Varias caracter×´sticas del FLC son u´tiles para la cancelacio´n de
sen˜ales cuasi-perio´dicas, como en el caso presentado en este
trabajo. El FLC adapta la amplitud y fase de una oscilacio´n en
su entrada y es capaz de hacer un seguimiento de sus cambios,
(Vaz et al., 1994). Adema´s, es un me´todo de muy bajo coste
computacional, ofrece intr×´nsecamente una salida de fase cero
(Vaz and Thakor, 1989), y tiene un cero en el inÀnito (Riviere
and Thakor, 1996).
Como en el caso anterior, la seleccio´n de los coeÀcientes del
algoritmo,M y μ es realizada de forma emp×´rica. Considerando
el para´metro M , se ha observado que en el caso de un patro´n
de marcha totalmente sime´trico, la componente oscilatoria de
las sen˜ales de fuerzas de reaccio´n en antebrazos tiene una
frecuencia igual a la cadencia de marcha. Sin embargo, en el
caso de soportes asime´tricos sobre las plataformas de apoyo
de antebrazos se nota un mayor efecto de componentes con
frecuencia igual a la mitad de la cadencia de marcha. De esta
manera, se ha seleccionadoM = 2 para que el Àltrado elimine
ambas componentes si estas esta´n presentes en las sen˜ales de
fuerzas.
La seleccio´n del para´metro μ esta´ fuertemente relacionado con
la anchura de banda del Àltro FLC. El algoritmo FLC puede
ser visto como un Àltro notching adaptatitvo ajustado a la
frecuencia de entrada f con anchura de banda aproximadamente
igual a 2 · μ (para μ  1). As×´, experimentalmente se ha
comprobado que μ = 0,002 presenta una cancelacio´n eÀciente
de las componentes relacionadas con la cadencia de marcha
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en todos los datos obtenidos en los experimentos que sera´n
descritos a continuacio´n.
La Fig. 11 presenta la estimacio´n de la componente Fcad d a
partir de la estimacio´n de cadencia presentada en la Fig. 8 y
de la sen˜al de fuerza en el eje Y presentada en la Fig. 5. Se
puede notar la presencia de ambos armo´nicos de frecuencia
aunque predomina el de menor frecuencia. Al no presentar
ningu´n retraso frente a la sen˜al de entrada de fuerzas, se resta
esta componente oscilatoria directamente de la sen˜al de entrada.
En la seccio´n 4, se presenta el resultado Ànal del Àltrado para
todos los sujetos as×´ como un ana´lisis espectral de las sen˜ales
de entrada y salida del algoritmo FLC.
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Figura 11. Componente de fuerza relacionada con la cadencia
de marcha estimada con el algoritmo FLC (M = 2 y
μ = 0,002).
3.3 Protocolo experimental
Para la validacio´n de la metodolog×´a de Àltrado presentada en
las secciones anteriores, cinco sujetos utilizaron el andador en
un trayecto de cerca de 40 metros preparado para los experi-
mentos. El trayecto consiste en un pasillo largo en forma de
L con un giro de 90 grados. Ninguna indicacio´n de velocidad
ha sido dada a los sujetos, de forma que estos anduvieran a
su velocidad preferida tres veces en cada direccio´n. Se han
obtenido un total de 30 repeticiones. Cada repeticio´n ha durado
entre 50 y 70 segundos dependiendo de la velocidad elegida
por el usuario. Durante los experimentos, las sen˜ales de los
subsistemas de medicio´n de fuerza en el grupo superior y en
el ultraso´nico fueron adquiridas a una frecuencia de 1KHz y
almacenadas para el ana´lisis ofÁine presentado en este trabajo.
Los sujetos reclutados para los experimentos propuestos no pre-
sentan ningu´n historial de disfuncio´n enmiembros superiores ni
inferiores. En esta fase del estudio interesa conocer las sen˜ales
de referencia y validar la metodolog×´a desarrollada. Individuos
con marcha patolo´gica sera´n abordados en los estadios siguien-
tes del proyecto de investigacio´n.
4. RESULTADOS Y DISCUSIO´N
Una vez que los algoritmos WFLC y FLC fueron ajustados y
habiendo explicado los experimentos realizados, se presenta a
continuacio´n la metodolog×´a utilizada para el ana´lisis de los
resultados. El ×´ndice R, ecuacio´n (19), relaciona la amplitud
de las componentes de fuerza en el rango de frecuencias de
cadencia de marcha antes y despue´s del Àltrado adaptativo.
R = 1−
f1,2∑
λ=f1,1
|Xfilt[λ]|+
f2,2∑
λ=f2,1
|Xfilt[λ]|
f1,2∑
λ=f1,1
|X [λ]|+
f2,2∑
λ=f2,1
|X [λ]|
(19)
f1,1 y f1,2 son, respectivamente, los valores m×´nimo y ma´ximo
del primer armo´nico (f = 0,5 · cadencia) del Àltro FLC. De
forma similar, f2,1 and f2,2 son los valores m×´nimos y ma´ximos
del segundo armo´nico (f = cadencia). |X [λ]| y |Xfilt[λ]|
son los espectros unilaterales de amplitud calculados durante
la parte del experimento en la cual el sujeto camina (variable
entre repeticiones, identiÀcada manualmente). Los espectros
se obtienen a trave´s de la Transformada Ra´pida de Fourier
(FFT) con zero padding para mejorar la resolucio´n. La Fig. 12
presenta graÀcamente los te´rminos utilizados para el ca´lculo del
×´ndice R.
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Figura 12. Representacio´n gra´Àca de los te´rminos utilizados
para el ca´lculo del ×´ndiceR. En este exemplo, f1,1 = 6,87·
10−1, f1,2 = 8,76·10−1, f2,1 = 1,38·10−1 y f2,2 = 1,75·
10−1
Los valores medios de R y sus correspondientes desviaciones
esta´ndar esta´n presentados en la Tabla 1. Como se puede
observar, se consigue una reduccio´n cercana al 80% de la
amplitud de las componentes de frecuencia en los que se
aplica el Àltrado adaptativo FLC. Los valores reducidos en
las desviaciones esta´ndar indican la robustez del me´todo para
la cancelacio´n selectiva de las componentes indeseadas de las
sen˜ales de fuerza.
Tabla1. Valores (media± desv.estandar) del ×´ndice R para
cada sujeto toma´ndose en cuenta sus cinco repeticiones
Sujeto R (media ± desv. estandar)
1 0,8084± 0,0140
2 0,7605± 0,1104
3 0,7915± 0,0147
4 0,8045± 0,0173
5 0,7970± 0,0204
Todos los algoritmos de estimacio´n de cadencia (WLFC) y Àl-
trado adaptativo (FLC) esta´n implementados en la arquitectura
del andador desarrollado para su ejecucio´n en tiempo real.
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Figura 13. (a) Fuerza medida en el eje Y del sensor de fuerza derecho. Entrada del algoritmo de Àltrado. (b) Espectrograma de
las sen˜al de fuerza original. (c) Salida del algoritmo de Àltrado WFLC-FLC desarrollado en este trabajo y su correspondiente
(d) espectrograma. En ambos espectrogramas las lineas continuas se corresponden a la evolucio´n temporal de los los dos
armo´nicos sobre los cuales se aplica el Àltrado adaptativo.
Finalmente, la Fig. 13 presenta el efecto del Àltrado desarro-
llado sobre una sen˜al de fuerza utilizada como ejemplo en este
trabajo. La Fig. 13 (a) presenta la sen˜al original de fuerzas en el
eje Y del sensor del manillar derecho. La Fig. 13 (b) presenta
el espectrograma de la sen˜al, calculado segu´n las ecuaciones
(20) y (21), (Oppenheim and Schafer, 1989). Las lineas conti-
nuas representadas en el espectrograma se corresponden a los
dos armo´nicos utilizados en el Àltrado adaptativo mediante el
algortimo FLC. La Fig. 13 (c) presenta la salida del Àltrado
desarrollado y su respectivo espectrograma se presenta en Fig.
13 (d). En ambos casos se puede observar la cancelacio´n de las
componentes relacionadas con la cadencia de la marcha.
STFT {x[n]}=X [n, λ]
STFT {x[n]}=
∞∑
m=−∞
x[n+m]w[m]e−jλm (20)
Espectrograma{x[n]} = |X [n, λ]|2 (21)
En la Fig. 13 (c) se puede apreciar claramente algunas com-
ponentes transitorias relacionados con los comandos de guiado
aplicados por el usuario. Un ejemplo es el transitorio que ocurre
entre t = 20s y t = 25s. Este transitorio reÁeja el esfuerzo
aplicado sobre uno de los apoyos de antebrazo con el Àn de
realizar un giro de 90 grados.
5. CONCLUSIONES
Con el objetivo de obtener dispositivos de apoyo a la discapa-
cidad ma´s eÀcaces y robustos, en este trabajo se presenta una
metodolog×´a de estimacio´n de cadencia y Àltrado adaptativo de
las componentes de fuerza de interaccio´n relacionados con la
misma, con el Àn de evidenciar los transitorios relacionados con
las intenciones de guiado en marcha asistida con andador.
El principal resultado obtenido ha sido la cancelacio´n de cerca
de 80% de la amplitud de componentes cuyas frecuencias esta´n
asociadas con la oscilacio´n del tronco durante la marcha con
el dispositivo. De esta forma, se evidencian las componentes
transitorias relacionadas con los eventos de guiado aplicados
por el usuario en los manillares del dispositivo.
La te´cnica de Àltrado para la eliminacio´n de componentes in-
voluntarias de las sen˜ales de fuerzas presentada en este trabajo
es fundamental para el buen funcionamiento de la estrategia de
clasiÀcacio´n e interpretacio´n de los datos a ser implementada a
continuacio´n.
La metodolog×´a presentada en este trabajo esta´ implementada
en una arquitectura de control que se ejecuta en la electro´nica
embarcada del andador en tiempo real.
Una vez validada la te´cnica presentada, se esta´ trabajando ac-
tualmente en el desarrollo de un controlador para realizar la
conduccio´n del dispositivo basa´ndose en la deteccio´n e inter-
pretacio´n de estos transitorios. Para el control del dispositivo, se
trata de incorporar dos conjuntos motorreductores en las ruedas
traseras del andador. Estos esta´n auto-frenados de forma que en
el caso de un fallo de alimentacio´n ele´ctrica, el sistema queda
automa´ticamente bloqueado no exponiendo al usuario al riesgo
de un movimiento no controlado. Mediante un clasiÀcador bo-
rroso se hara´ la interpretacio´n de las sen˜ales de fuerzas para la
consecuente actuacio´n en velocidad de los motores a trave´s de
una electro´nica de comando a bajo nivel. La estrategia de clasi-
Àcacio´n de los datos y conduccio´n del andador se hara´ partiendo
de este trabajo en base a las sen˜ales obtenidas de las pruebas sin
sistema de control, de forma a obtener una conduccio´n natural
y con el m×´nimo tiempo de entrenamiento posible.
De esta forma, se pretende obtener una estrategia de conduccio´n
asistida y basada en los gestos voluntarios aplicados sobre los
apoyos de antebrazo del andador desarrollado. Una vez realiza-
dos los ajustes iniciales de dicho controlador, se partira´ para la
realizacio´n de pruebas con sujetos de marcha patolo´gica en el
Hospital Nacional de Paraple´jicos de Toledo, colaboradores en
el proyecto de investigacio´n.
Finalmente, cabe resaltar que el presente trabajo se enmarca
dentro de una l×´nea de investigacio´n que viene siendo desarro-
llada en el Grupo de Bioingenier×´a desde hace 10 an˜os con el Àn
de comprender, caracterizar y modelar la marcha humana asis-
tida por andadores. Ello permitira´ como Àn u´ltimo la obtenco´n
de elementos de asistencia en rehabilitacio´n y compensacio´n
funcional ma´s seguros comandados por los usuarios de forma
natural e intuitiva.
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